ご 注意 : 本 書 は 正式 な 取り 扱い 説明 書 で は あり ませ ん 。 


本 書 は 取り 扱い 説明 書か ら 注意 文 な ど 製 品 の 操作 方 法 に つい て 直接 関係 の な い 部 分 や 余 
白 な ど を 削除 、 修正 し た も の で 、 操作 方 法 が 分 か ら なく な っ た が 説明 書 が 手許 に な いと か 、 
製品 に 興味 が ある が 操作 方 法 は どの よう に な っ て いる の か 先 に 知り た い 、 と いっ た 目的 の 
た め に 無償 で ご 提供 し て いま す 。 正 し く お 使 い 頂 く た め に は 必ず 製品 に 同 柚 さ れ て いる 説 
明 書 を お 読み 下さ い 。 又 、 本 書 が 完全 な 説明 書 で は 無い こと に 対す る クレ ー ム は 一 切 お 受 
け 致 し ませ ん の で 、 人 だ さい 。 


1 : アマ チュ ア 無 線 機 の 場合 、 無 線 局 免許 状 の 書き 方 は 申請 書式 や 技 適 基準 改正 に より 
変更 に な っ て いる も の が た くさ ん あり ます 。 http:/Wwww.alinco.co.jp/denshi/10.html に 技 
適 番号 や デジ タル モー ド ( 音声 ・ パ ケッ ト ) に 関す る 情報 を 掲載 し て お り ま す の で 、 合 わ 
せ て ご 確認 く だ さい 。 

2 : 本 書 に 記載 の 付属 品 ・ オ プシ ョ ン ア クセ サリ ー・ 定格 な ど は 予告 無く 変更 され て い 
る も の が あり ます 。 最 新 の 情報 は 弊社 ホー ムペ ー ジ に 掲載 され て いま す 。 
その 他 、 動 作 や 操作 に 関す る 良く ある お 問い 合せ は : 

http://Www.alinco.co.jp/denshi/11.html の F AQ ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


アル イン コ ( 株 ) 電子 事業 部 


直流 定 電 圧 


EPS- 30OM 
EPS-20OMI 
EPS-11OMI 


アア アオ ッ テ メ ナリ ザッ メ 
イプ テオ アァ アブ ォ グ クア | 


アル イン コ EPS シ リー ズ 定 電圧 電源 を お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が 


と う ご ざ いま す 。 
本 機 の 機能 を 士 2 ES た め 、 こ の 取扱 
説明 書 を ご 使用 前 に 最後 まで お 読み 下さ い 。 ま た この 取扱 説明 書 は 、 必 


ず 保 存 し て 下 き い 。 ご 使用 中 の 不明 な SN じ た と き に お 役 に 
立ち ます 。 


傘 M| し イコ 電子 株 式 会 社 


是 概 要 アル イン コ EPS シ リー ズ 定 電圧 電源 は 従来 の 定 電圧 電源 を 、 
より 経済 的 に また より 高 性 能 に する 為 に 設計 され た 無線 通 
信 機 器用 電源 で す 。 定 評 の ある 半導体 を 使用 し 、 高 信頼 度 、 
高安 定性 を 実現 し て いま す 。 更に 、 誤 っ て 出力 側 を 短絡 し 
て も 保護 回 路 の 動作 に より 、 電 流 、 電 圧 を 制限 し 本 機 の 回 
路 や 接続 機器 を 保護 し ます の で 、 安 心して ご 使用 いた だ け 


ます 。 


田 定 電圧 電源 規格 表 


EPS- 110M | EPS-200M | EPS-3O0M 
| 剛 AC100V 50/60Hz 

定格 DC13.8V(10 一 15V 可 変 〕 
10A Ii5A 


11A _ | 20A 30A 
2 以下 

リッ プル 電圧 30mV(p-p) 以 下 、 定 格 時 
定格 容量 | 330VA | 4eow | 77ow | 
保護 回 路 フ の 字 特 性 自動 電流 制限 式 
有 

前 面 

4A 6A 8A 
YR22n | 274Lx266WX148H 


55kg | ea8kg | szkg 


一 取扱 い 方 法 1. 本 機 は 風通し の 良い 所 に 置き 、 ケ ー ス 上 部 に トラ ン シ ー バ ー な 
ど を 置か な いよ うに し て 下さ きい 。 

- 定 搭 吉 流 以内 で ご 使用 下さ きい. 過 抽 に な る と 上 自動 的 に 電 床 入 
び 電 流 が 制限 きれ ます の で こ 注 意 下 さい 。 こ の 時 リッ プル 、 ハ ヘム 
が 増 天 し ます 。 

- 出 力 側 で ショ ー ト し た 場合 、 保 護 回 路 か 作動 し ます が 長 呼 間 の 
ショ ー ト は 故障 の 原因 と な り ま す の で 避け て 下 き い 。 

. EPS-110M の 電源 ヒュ ー ズ は 本 体内 部 に 入っ て いま す 。 上 ケー 
ス を あけ る と キケン で す の で 異常 の ある 時 は 、 販 売店 に ご 相談 


】 


に 


こう 


下 き い 。 

- 本 機 は 、 バ バッテリー 等 の 電流 容量 の 大 きい も の の 充電 用 と し て 
設計 きれ て いま せん の で 、 そ の 使用 は 避け て 下さ い 。 

6. 本 機 は 、 連 続 使用 中 ケー ス の 温度 が 上 が る こと が あり ます が 機 
能 上 何ら 心配 は あり ませ ん 。( 無 負荷 文 は 、 微 小 負 荷 で 連続 使用 
し た 場合 に も 温度 が 上 昇 す る こと が あり ます が 故障 で は あり ま 
せん 。) . 

Z. 本 機 の 回 踏 を 改造 し た り 不 必要 に さわ る こと は 、 政 障 の 原因 に も 
な り 危 険 で すす ので お や め 下 さい 。 高 、 こ の 場合 保証 は 出来 ませ ん 。 

8. 本 機 は 、 無 線 通信 器用 に 設計 され た 電源 で す の で それ 以外 に 使 
用 きれ た 場合 は 保証 の 対象 外 に な り ま す の で ご 了承 下 き い 。 
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画 各 部 名 称 と 働き 


前 面 パ ネル 
EPS-300M・200M 


DC PGW 時 OPCY 


EPS-110M 


後面 パネ ル 


デュ アル レン ジ メ ー タ ー 
二流 、 電 潜 を 表示 し ます 


電圧 調和 ツマ ミ 
ツマミ を 同じ て 髄 持 な 出力 
電圧 に 計時 し ます . 
* パワ ー イ ンジ ケー ター 
価 源 を た 入れ る と 点 打 し ます 
* ゃ パワ ー ス イッチ 
ON: 休 理 が 入り ます 
Of: 介 庫 が 切れ ます 
ゃ メー ター 均 換 ス イッ チチ 
VOLTAGE- 江 圧 を 表示 し ます 
CUHRENT: 埋 を 表示 し ます 、 
則 力 細 子 
赤 : プ ラス 
時 : マ イナ スロ 里子 当 リ 
最大 7A) 


ヒュ ー ズ ホル ダー 


出力 ター ミナ ル "電源 コー ド 
款 : プ ラメ ACiCOY/Rn/5tie の 電 放 コン 
時 マイ ナス セン ト に 壮 し 込み ます 


ー デュ アル レジ ビジ メ ー タ ー 
電流 . 主 圧 を 実 示し ます . 


き 島 庄 誠 皿 ツマ ミ 
ツマ ミ を BL で 滴 当 な 出れ 
電圧 に 腸 加 し ます 

を パウ ー イ ンジ ダー ター 
二 週 を 入れ る と 束 し ます 

生 パ ワー スイ ッ チ 
0 電源 が 入り ます 
OFF: 筆 源 が 切れ まま 

メー ター 雪 揚 スイ ッ チ 
VOLTAGE: 信 庄 を 実 示し ます 。 
CUPRENT: 坊 流 を 康 示 し ます 。 


出力 暗 1 
系: プラ ス 出力 ター ミナ オル @ 電 六 コー ド 
時 に マイ ナス (映子 当 リ 外 : プ ラス AC108V/50/5011sx の 電 朱 コン 
最大 74) 用 マイ ナス セン ト に 差し 込み まあ 


※ 木 機 の 定格 及び 意匠 は 技術 開発 に 伴い 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 


